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Instruções de uso:

1. Abrir o blister de forma asséptica;

2. Conectar a agulha para aspiração na seringa para preparação do medicamen-
to,  aspirando-o  lentamente  para  evitar  formação  de bolhas.  Após  aspirar  a
dose prescrita pelo médico apertar lentamente o êmbolo para retirar o ar e ga-
rantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa;

3. Após a preparação, substituir a agulha para aspiração pela agulha hipodérmi-
ca, com o calibre adequado, que será utilizada para a aplicação do medica-
mento, sendo desta forma o bisel da agulha hipodérmica preservado, evitando-
se que a mesma torne-se rombuda;

4. Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação;

5. Realizar a aplicação. Injetar o medicamento até o fim, fazendo com que o êm-
bolo chegue ao final do cilindro. Retirar a seringa com a agulha e colocar algo-
dão seco no local da punção;

6. Após a utilização da seringa, acionar (empurrar) o dispositivo de segurança,
utilizando a superfície de uma mesa ou bancada, “alojando” a agulha de forma
segura.

7. Descarte a seringa com a agulha hipodérmica e a agulha para aspiração que
foram utilizadas no procedimento, em local apropriado após o uso.


